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수입체외진단의료기기

분류번호  J11040.01(2)

 
내분비호르몬및펩타이드검사시약, MP Biomedicals Gastrin RIA Kit

[원재료]
1. 가스트린 125I 표식자 용액(1x10mL, 주성분: 125I 표지된 가스트린)    
2. 가스트린 항혈청(1x10mL, 주성분: 가스트린 항체) 
3. 가스트린 보정물질(A:6mL, B-H:2.5mL) 0, 15, 25, 50, 100, 200, 500, 1000pg/mL
4. 침전 항혈청(1x100mL 주성분: 염소에서 생성된 Anti-Rabbit IgG)

[모양 및 구조 - 작용원리]  
Gastrin RIA Kit는 사람의 혈청에서 가스트린의 정량측정을 위한 방사면역검사법으로, 보정물질과 환자의 검체에 존재하는 
분석물은 한정된 수의 가능한 항체 결합 부위에 분석물을 표지하여 항체에 결합된 표지된 분석물의 농도를 감소시킨다. 방
사 결합 정도는 검체나 보정물질에 존재하는 분석물의 농도에 반비례한다.
MP Biomedicals Gastrin RIA Kit에서, 항체는 가스트린을 주요 순환 형태로 인식한다. 표식자는 일요오드화된
(monoiodinated)  125I 가스트린으로 표지되지 않은 가스트린의 유리형과 이요도드화된 (diiodinated) 가스트린이 된다.
  
[모양 및 구조 - 외형]  
1. 가스트린 125I 표식자 용액: 플라스틱 병에 든 무색 투명한 액체이다. 
2. 가스트린 항혈청: 플라스틱 병에 든 무색 투명한 액체이다. 
3. 가스트린 보정물질: 플라스틱 바이알에 든 밝은 노란색 액체이다. 
4. 침전 항혈청: 플라스틱 병에 든 무색 투명한 액체이다.  

[사용목적 ․ 성능]  사람혈청에서 가스트린의 정량 측정

[사용방법]
Ⅱ. 사용방법 
1. 시약조제 
1) 가스트린 125I 표식자 용액: 그대로 사용한다.
2) 가스트린 항혈청: 그대로 사용한다.
3) 가스트린 보정물질: 그대로 사용한다.
4) 침전 항혈청: 그대로 사용한다.
 

2. 검체준비:
-혈청: 10시간 이상 금식한후 혈청을 얻는다. 옥살산염, 헤파린 또는 EDTA 혈장은 정확하지 않은 결과를 줄수 있으므로 피
해야 한다. 지방혈 또는 용혈된 검체는 사용하지 않는다. 
-혈청준비: 5 또는 10mL 진공 유리관 또는 혈청 분리 튜브에 혈액을 모은다. 원심분리하고 혈청을 모은다. 혈청은 채혈후 1
시간내에 분리해야 하고 4시간내에 검사하거나 -20℃에서 얼린다. 얼리고 녹이는 것을 반복하지 않는다.
-혈청의 배송: 주의깊게 표장된 혈청은 얼려서 배송하고 검사때까지 -20℃에서 저장한다.
 
Ⅲ. 조작방법 
1. 검사방법 
  아래 조작은 RIA-MAT 280, STRATEC SR300또는 이와 같은 기능을 가진 방사면역측정기에서 자동적으로 실행된다. 
검사 전에 모든 보정물질, 검체, 대조물질, 코팅된 튜브와 125I를 실온으로 가져온다.
검사에 필요한 수의 코팅된 튜브를 꺼내고, 사용하지 않는 튜브는 재밀봉하여 냉장보관한다.
1) 200㎕ 보정물질, 대조물질과 환자 검체를 튜브에 가한다(아래참조). 

2) 100㎕ 가스트린 표식자를 모든 웰에 가한다.
3) 100㎕ 가스트린 항혈청을 5-20과 환자 검체에 가한다.



4) 실온에서 120분 동안 배양한다.
5) 침전 항혈청을 완전히 혼합한다. 1.0mL 침전 항혈청을 모든 튜브에 가한다.
6) 1500xg, 15분동안 모든 튜브를 원심분리한다.
7) 튜브 1, 2를 제외하고 상청액을 버린다. 
8) 감마 카운터에서 판독한다.
 
2. 결과계산 
- 자동화 장비(RIA-MAT 280, STRATEC SR300또는 이와 같은 기능을 가진 효소면역측정기)에 의해 결과가 자동적으로 산
출된다. 
- 정량분석 : 검정곡선(Y축-% of Trace Binding, X축-보정물질 농도)을 사용하여, 측정된 검체 % of Trace Binding에 따른 
가스트린 농도를 자동으로 산출한다.  
 
3. 결과판정: 정상성인의 참고값은 25-111pg/mL(평균 49.6pg/mL)이다(검사실에서 자체의 참고값을 설정한다). 

[사용시 주의사항]
1) 체외진단용으로만 사용하여야 하며, 체외진단용 이외 흡입이나 체내 투여 등을 금지한다.
2) 동 제품에 포함된 방사성동위원소 취급 시 다음 사항을 준수하여야 한다.
   - 방사성동위원소는 지정된 장소에 보관하며, 관련 법령에 따라 자격을 갖춘자가 지정된 장소에서 사용한다.
   - 방사성동위원소를 취급할 때 안전에 영향을 주는 불필요한 행동을 하지 않는다. (예, 음식 섭취, 흡연, 화장 등) 
   - 방사성동위원소를 포함한 시약을 분주해야 하는 경우, 입으로 파이펫팅 하지 않는다.
   - 방사성동위원소를 취급할 때에는 장갑 및 실험복을 착용하며, 검사가 완료되면 손을 깨끗이 닦는다.
   - 유출된 모든 물질은 즉시 닦아 낸 후 폐기 또는 취급에 관련된 소관 법령에 따라 처리하여야 하며, 방사성 물질의 오

염이나 방사성 물질 등의 분실은 관련 법령에 정한 규정된 절차에 따라 처리한다.
3) 그 밖에 방사성동위원소의 보관, 이동, 사용 및 폐기등 취급에 관한 사항은 관련 법규 또는 규정에 따른다. 
4) 검사를 실시하기 전에 모든 제품(구성품 포함)은 해당 제품별 검사 온도 조건에 따라 실시한다.
5) 방부제로 아지드화나트륨을 포함하는 시약을 배수관에 버릴 때는 많은 양의 물과 함께 버린다.
6) 검사 프로토콜을 주의 깊게 따른다.
7) 치료는 결과에 방해가 될 수 있기 때문에 임상 검체는 외인성 방사능을 포함하지 않도록 주의해야 합니다.
8) 용혈되거나 지방혈 검체는 검사에 사용하지 않는다.
9) 다른 제조번호를 가진 시약과 혼합하여 사용하지 않는다.
10) 유효기간이 지난 시약은 사용하지 않는다. 

[포장단위]  제조원의 포장단위

[저장방법 및 사용기한]  저장방법: 2-8℃,  사용기한: 제조일로부터 8주

═════════════════════════════════════════════════════════
수입판매원: 주식회사  부 경 에스․엠      제조원: MP Biomedicals, LLC
           서울시 강남구 도곡로 205 원경빌딩 5층(역삼동)                    Diagnostics Division, 29525 Fountain   
            Tel : (02) 516-7331                                                 Parkway Solon, Ohio 44139, USA

※ 유효기간 또는 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 체외진단의료기기는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.


